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子会社で発生した火災に関するお知らせ（第 10報） 

総合研究所火災の発生原因及び再発防止策について 

 

このたび ２月３日に当社連結子会社株式会社ファルコバイオシステムズにて発生した火災では皆様に多大

なご迷惑、ご心配をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。本件につきまして、下記のとおりお

知らせいたします。 

 

記 

 

１．発生状況等 

   火災発生日時・場所及び被害状況につきましては、平成31年２月６日発表の「子会社で発生した火災

に関するお知らせ（第３報）」のとおりでございます。 

 

２．火災発生原因及び再発防止策 

（１）発生原因 

消防による調査並びに社内調査の結果、微生物検査室内検体保管用冷凍庫のコンセントプラグ周辺

に埃と水分が付着し、トラッキング現象（※）で出火した可能性が高いと推定されております。 

（※）コンセントとプラグの隙間に埃が溜まり、その埃が空気中の湿気を吸収することで、漏電し発

火する現象 

（２）再発防止策 

消防による調査並びに社内調査による結果報告を踏まえ、従前より実施しております建物周辺及び

職場環境の整理整頓・清掃を更に徹底し、防災・消火設備、防火消防組織、防災に関する専門知識を

有する人員並びに消防避難訓練を更に拡充いたします。また、防火管理委員会を設置し、その運用を

定期的に点検することにより再発防止の徹底に努めてまいります。 

 

３．復旧状況及び業績に与える影響 

 同研究所の検査処理能力は完全に復旧し、５月27日より全面的に操業を再開しております。引き続き検査

体制の再構築を推進し、更なる業務改善及び効率化を図ってまいります。また、通期連結業績に与える影響

については、令和元年５月10日公表の「平成31年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」をご参照くださ

い。なお、火災損害に付されている保険金の受取額は、現時点において確定しておりません。 

以 上 


